
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 

 1. Στην περίπτωση που η μειοδότρια εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο 
της παραγγελίας στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από το Δελτίο 
Παραγγελίας, η παραγγελία θα θεωρείται άκυρη και το νοσοκομείο θα 
προχωρεί στην προμήθεια ειδών από την αμέσως επομένη εταιρεία χωρίς 
άλλη ειδοποίηση. 
 2. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη 
σήμανση CE. 
 3. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς Ref No, 
ΕΚΑΠΤΥ,  GMDN, e-MDR και CPV. 
 4. Επιπλέον, εφόσον είναι δυνατό, να διαθέτουν έγκυρο κωδικό  GTIN 
(Global Trade Item Number, πρώην EAN/UPC), καταχωρημένο στο Διεθνές 
Μητρώο Έγκυρων Κωδικών GS1 GEPIR (www.gepir.org), για κάθε επίπεδο 
συσκευασίας (κατ’ ελάχιστο σε μονάδα και κουτί). 
   α. Να αναγράφονται τα στοιχεία παρτίδας του είδους [κατ’ ελάχιστο ο 

αριθμός παρτίδας (Batch/Lot), και η ημερομηνία λήξης (Expiry Date)] 
καθώς επίσης και ο κωδικός GTIN, να αναγράφονται επί της 
συσκευασίας σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε μορφή αναγνώσιμη από 
άνθρωπο (Human Readable Interpretation) όσο και σε μορφή που να 
επιτρέπει την ανάγνωση τους από αυτοποιημένα συστήματα συλλογής 
δεδομένων (γραμμωτό κωδικό – barcode). 

   β. Η απεικόνιση των ανωτέρω στοιχείων να γίνεται με γραμμωτό 
(barcode) ή δισδιάστατο (matrix) μορφής GS1 EAN/UPC (EAN-13, 
UPC-A, EAN-8) GS1-128, GS1 DataMatrix. Προαιρετικά μπορεί να 
περιλαμβάνονται επιπλέον στοιχείο όπως ημερομηνία παραγωγής, 
σειριακός αριθμός, περιεχόμενη ποσότητα, κλπ. 

   γ. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διαθέτουν κωδικό UDI (Unique 
Device Identification) και φέρουν επί της συσκευασίας τους ανάλογη 
σήμανση barcode, πληρούν αυτομάτως τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

   δ. Οι προδιαγραφές διάστασης των συμβόλων barcodes, ποιότητας 
εκτύπωσης των συμβόλων και θέσης σήμανσης στη συσκευασία να 
είναι συμβατές με αυτές που ορίζονται από τις Γενικές Προδιαγραφές 
του GS1. 

 5. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το 
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση),  οι οποίες 
δεν μπορεί να υπερβαίνονται. 
 6. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός παραγγελίας και 
το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της 
παραγγελίας. 
 7. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον 
ΕΞΑΜΗΝΗΣ      (6 μήνες)  διάρκειας. 
 8. Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που 
υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα, 
όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, προκειμένου να δοθεί παράταση. 
 9. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και 
τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 στην 
πλατφόρμα iSupplies. 

10.  Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο. 
 11. Στοιχεία Επικοινωνίας: Email 401promithion@gmail.com Τηλ 
2107494056   Φαξ 2107494059                   

http://www.gepir.org/

